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En la actualidad, varios miles de trabajadores en Espaiia realizan sus funciones
Dprofesionales en los equipos de Resonancia Magnética (R.M), tanto en la sanidad
publica como en la privada, en centros de investigacion o en centros veterinarios.
Este articulo intenta establecer unas bases de seguridad para que el uso de esta
técnica se realice con procedimientos mds seguros.
Se han tomado como referencia, las recomendaciones que indican las casas
comerciales que se dedican a la fabricacion y comercializacion de estos equipos
asi como las normas internacionales, recomendaciones, incluso nuestra

experiencia de muchos arnos en distintos equipos de R.M.

Existe una Comision dentro de la Union Europea dedicada al estudio y puesta en
marcha de normativas que regulen este campo.

1. Introduccion

En abril del 2008, el Parlamento
Europeo acordo retrasar la entrada
en vigor de la Directiva 2004/40/EC
sobre Agentes Fisicos (Campos Elec-
tromagneéticos). La Directiva tenia que
haber sido transpuesta antes del 30 de
abril de 2012, pero se ha considerado
ampliar esta fecha, para permitir desa-
rrollar una modificacién de texto que
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tenga en cuenta las mejoras y el nue-
vo estado del arte en el uso de cam-
pos estaticos o campos de Frecuencia
Extremadamente Baja (ELF), como es
el caso que nos ocupa con los equi-
pos de RM. Aun asi, ya en los distintos
servicios de R.M se vienen adoptando
unas medidas que garantizan la segu-
ridad tanto de los pacientes como del
personal que trabaja en las instalacio-
nes.

A los servicios de R.M. se han ido
incorporando diferentes profesionales
tales como: los equipos de anestesia,
médicos intervencionistas, ingenieros,
psicélogos, informaticos, enfermeros y
celadores, personal de limpieza y man-
tenimiento. No obstante, la responsa-
bilidad de asegurar el cumplimiento de
las normas y el control de toda perso-
na que acceda a la sala es del técnico/
operador.
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De forma general, se pueden cla-
sificar los riesgos seglin su naturaleza
por:

+ El campo magnético estético.

+ El campo magnético variable que se
produce al funcionar los sistemas
de gradacién de campo (gradien-
tes).

« Las ondas de radiofrecuencia.

+ Los accidentes que puedan ocasio-
nar la fuga de liquidos criogénicos
(helio y/o nitrégeno liquidos).

+ Los derivados del ambito hospita-
lario, como son los riesgos en la
manipulacion de equipos sanita-
rios, los causados por contacto con
agentes bioldgicos, etc. En este ar-
ticulo no se contemplan, ya que se
ha pretendido reflejar, Gnicamente,
los implicitos a los equipos de R.M.

2. Recomendaciones
generales para eliminar

o controlar los posibles
riesgos causados por el
campo magnético estatico

Los responsables de la eleccion del
personal que vaya a trabajar en estas
instalaciones han de ser muy exigen-
tes y ajustarse a una normativa que
implique seguridad para dicho perso-
nal. Asi, no se debe permitir que traba-
jen en esta sala personas con protesis
auditivas, marcapasos u otro tipo de
protesis, implantes metélicos, sean o
no ferromagnéticos, vélvulas cardia-
cas, DIU o con tatuajes que conten-
gan tintes férricos. Hay que asegurarse
que estos elementos o protesis no se
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vean alterados en su funcionamiento,
y que no producen un incremento de
temperatura local, durante la jornada
laboral.

En lo referente a la ropa de trabajo
es imprescindible que no tenga hebi-
llas, pasadores ni refuerzos que pue-
dan ser considerados ferromagnéticos
con el fin de evitar que se desprendan
y puedan danar o herir al paciente o al
operador. De igual manera se prohibira
el uso de horquillas, pasadores, pinzas
de pelo, relojes o incluso boligrafos
que pudieran tener componentes fe-
rromagnéticos. Lo mismo ocurre con

algunos pendientes que, aunque estén
colocados en zonas ocultas, pueden
causar un aumento de temperatura.
Por supuesto, se evitard el uso de fo-
nendoscopios normales, pinzas, tijeras
u otros elementos que se lleven en el
bolsillo sin haber supervisado previa-
mente si contienen o no elementos
ferromagnéticos.

El conjunto de estas medidas de
seguridad previas han de constituir
un procedimiento normalizado para
todo el personal adscrito a la sala y los
operadores son los que tienen la obli-
gacion de exigir a todo equipo ajeno
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Campo magnético intenso
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a esta unidad, que, cuando entren, lo
hagan de una forma segura, es decir,
los operadores son los responsables
de que no entre en la sala ningun
equipo o persona que no cumpla esta
normativa.

En todas las salas de resonancia de
alto-muy alto campo 1- 1.5 - 3 Teslas
(T) existen unos carteles informativos,
en donde se indica la prohibicion de
entrada o introduccion a ese recinto

Proteccién auditiva obligatoria
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de objetos y elementos que sean sus-
ceptibles de riesgos. Hay constancia
de distintos accidentes o descuidos,
a veces de fatales consecuencias, por
ese motivo. Algunos servicios de R.M
ademds de estos indicadores de peli-
gro, ubicados en las puertas de la sala
o zonas adyacentes, también se han
colocado carteles plastificados en el
suelo con el fin de llamar la atencion,
quizas, de una forma poco habitual
pero muy Util.

Si el personal adscrito al equipo de
resonancia se encuentra en periodo
de gestacion, la recomendacion gene-
ral es de no acceder a la sala del iméan
si en ese momento se emiten pulsos
de radiofrecuencia, es decir, cuando el
campo magnético es variable; pero no
hay problema de permanecer en ella
si el campo magnético es estable. De-
bido a que esta limitacion puede di-
ficultar en cierta medida el desarrollo
de los diferentes protocolos de estu-
dios en resonancia, algunos centros
recomiendan a los profesionales que
se encuentren en estas circunstancias
que se encarguen de otras tareas que
garanticen su no relacion con RM.
durante este periodo, desempefando
sus funciones en puestos en post- pro-
cesado, TAC o Ecografia, entre otros.

Por otra parte, la sala de operado-
res o puesto de mando ha de estar
suficientemente alejada del equipo de
R.M. para garantizar de que la inten-
sidad del campo magnético, en esta
zona, sea la menor posible, y en todo
caso su intensidad estara siempre por
debajo de la linea de los 5 Gauss.

Con el fin de evitar la induccion
eléctrica y para una mayor seguridad,
tanto del paciente como del personal
expuesto, el técnico operador debe
asegurarse de que no existan liquidos
vertidos en la mesa de exploracion o
zonas humedas del paciente (sudo-
raciéon), hidratacion artificial de la su-
perficie corporal, asi como vertidos en
sabanillas o mantas.

Cuando se realicen maniobras de
desplazamiento dentro de la sala de
resonancia, éstas no se haran de for-
ma rapida (correr) ya sean en el eje
longitudinal o transversal de la maqui-
na, puesto que al moverse con rapidez
se pueden provocar corrientes eléctri-
cas inducidas por el campo magnéti-
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co, en el objeto en movimiento y en
cualquier objeto metélico que porte el
sujeto (cinturén, botones, etc). Estos
desplazamientos cerca de un campo
magnético estatico pueden producir
efectos, como vértigo, dolor de cabe-
za, alteracién del gusto, mareos y cefa-
leas. Esto se puede disminuir o evitar
asegurando que los movimientos de
desplazamiento en la sala son los im-
prescindibles, es decir, solo aquellas
maniobras que no se puedan realizar
en el exterior. Por ejemplo, los pacien-
tes que requieran contraste deben ser
pinchados en el exterior de la sala, de
la misma manera los muebles donde
se almacenen medicamentos deben
estar en una zona proxima a la sala,
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a ser posible nunca en el interior de
la misma.

3. Recomendaciones
generales para eliminar

o controlar los posibles
riesgos causados por el
campo magnético variable
debido a los sistemas

de gradacidn de campo
(gradientes)

Las salas de R.M, en general y salvo
raras excepciones, tienen un sistema
de blogueo de forma que cuando se
abre la puerta externa del bunker (sala

del iman), el equipo paraliza la emi-
sion de radiofrecuencia y desactiva el
funcionamiento de los gradientes. En
ocasiones, por la complejidad de la ex-
ploracién (sedacion o intervencionis-
mo), es necesario permanecer en la
sala durante alguna de sus secuencias
de pulsos. Estas maniobras o tareas
deben estar perfectamente planifica-
das para que la exposicion sea la me-
nor posible, tanto por el tiempo como
por el tipo de secuencias mientras el
personal se encuentre en el interior de
la sala.

Algunos centros u hospitales man-
tienen a un técnico dentro de la sala
durante la administraciéon del contras-




te, para visualizar al paciente y con-
trolar posibles reacciones adversas
al contraste, a pesar de efectuarse
mediante inyectores automaticos. Se
debe exigir que las unidades de R.M.
estén dotadas de monitorizacién de
pacientes ya que, de esta forma, se
pueden controlar desde el exterior.

En la actualidad todas las maqui-
nas de alto campo vienen dotadas de
monitorizacién interna y externa, pulsi-
metro, E.C.G. y control respiratorio, lo
que implica que estos registradores,
aungue no sirvan para uso clinico (sis-
tematizado), mantienen informado en

IDAD Y SALUD
L TRams i

todo momento del estado del pacien-
te, en una primera aproximacioén , in-
forméndonos si sus constantes vitales
contintian inalteradas tras la inyeccién
del contraste y al estar monitorizado
desde el exterior no es necesaria la
presencia del técnico dentro de la sala
durante la exploracion. EI mismo he-
cho también resuelve en gran medida
los momentos en los que se explora a
pacientes graves, de cuidados intensi-
vos, etc.

En otro sentido, se debe recordar
que los monitores y equipo de anes-
tesia que se usen en la sala de reso-

nancia han de ser compatibles con el
campo magnético y radiofrecuencia,
y exigir que la monitorizacién se pue-
da controlar desde el exterior. Asi, los
profesionales o responsables de la
anestesia o de cualquier otra actividad
asistencial, solo necesitaran entrar en
la sala en momentos puntuales.

La bobina de gradientes es la encar-
gada, entre otras funciones, de crear
campos magnéticos especificos con el
fin de obtener imagenes de un corte
o de codificar zonas de estimulacién
y lectura de las diferentes estructuras
o cortes que se desea estudiar. Estos
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gradientes pueden variar entre 50-150
mT/m segun las necesidades técnicas
que se quieran obtener del equipo. Su
potencia y su respuesta estaran direc-
tamente relacionadas con las técnicas
de estimulacién que se necesite usar.
Asi, como ejemplo mas practico, cabe
citar las técnicas EPI (imagen eco pla-
nar) que son de las de mayor potencia
y rapidez de respuesta.

En funcién de la técnica selecciona-
da y de alglin otro pardmetro mas, los
gradientes actuales producen un in-
tenso ruido de origen electromecdnico
que en muchas ocasiones supera los
limites tolerables, llegando, en ocasio-
nes, a superar hasta los 110-120 dB..
Es cierto que ya existe tecnologia sufi-
ciente avanzada como para disminuir
este ruido desagradable, bien aislando
la bobina de gradientes en cdmara de
vacio, o con aislantes acusticos que
envuelvan la antena. No obstante, en
la actualidad todas las maquinas pre-
sentan este problema y en especial las
equipadas con bobinas de gradientes
de alta potencia y rapidez.

Esta situacion obliga a usar los
medios de proteccion acusticos ade-
cuados a cada una de las maquinas,
debiendo seguir las normas que pro-
porciona la informacién del fabricante
sobre el tipo de proteccion a utilizar
para cada instalacion concreta. Estas
especificaciones técnicas siempre ven-
dran indicadas en el manual del ope-
rador o documentacion anexa de dicha
maquina.

La proteccion acustica seréd la mis-
ma tanto para el paciente, anestesiado
o inconsciente, como para el perso-
nal expuesto, utilizando tapones ade-
cuados y homologados o cascos con
caracteristicas analogas. En cualquier
caso, siempre serd conveniente el uso
de cascos que protejan la via auditi-
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va directa y ¢sea, y que permitan, a la
vez, la intercomunicacion con la sala
de operadores.

Aunque debe estar prohibida la
permanencia en la sala durante las ex-
ploraciones, como se ha manifestado
anteriormente, hay situaciones excep-
cionales en las que alguien del equipo
debe permanecer en su interior. Es el
caso del anestesista, durante los es-
tudios cardiacos con sedacion, en los
que se necesita someter al paciente
a apnea cada vez que se dispara una
secuencia. Aquel deberd utilizar la mis-
ma proteccion acustica, suministrada
al paciente, aunque no esté dentro del
tunel. El mismo criterio de proteccion
se usara con los familiares o acompa-
fiantes que tengan que permanecer en
la sala durante la exploracion (casos
de pacientes ancianos o nifos) y que
por circunstancias especiales no se les
pueda someter a sedacion.

Respecto a las medidas de seguri-
dad aplicables a riesgos de incendios,
se seguirdn las recomendaciones ge-
nerales. Es importante sefalar que los
extintores y mangueras proximas a la
sala de resonancia siempre serdn de
aluminio o fibras especiales (compa-
tibles con R.M.) y nunca ferromagnéti-
cos, esto ha de reflejarse en el plan de
autoproteccion.

4. Recomendaciones genera-
les para eliminar o controlar
los posibles riesgos causa-
dos por accidentes que pue-
dan existir debido a la fuga
de criogénicos (helio liquido
y/o nitrégeno liquido)

En equipos de R.M con imanes su-
perconductores refrigerados por helio
el accidente mas grave que se puede

La proteccion
acustica sera
la misma tanto
para el paciente,
anestesiado
0 inconsciente,
como para
el personal
expuesto

producir es la rotura parcial por fisura o
fuga del recipiente de helio. La presen-
cia de helio en la sala del iman produce
una disminucién en cantidad de oxige-
no (0,). En ocasiones excepcionales,
como consecuencia de la fuga de he-
lio y/o una averia en cadena, aunque
es muy poco probable, pudiera darse
el caso de llegar a producirse un in-
cendio o explosién. Por este motivo,
es imprescindible que exista un plan
de evacuacién y actuaciéon implantado
para este tipo de emergencias.

Algunos fabricantes instalan dentro
de la sala del iman un sensor que de-
tecta la cantidad de oxigeno en la sala,
y que se controla desde la sala del
operador. En ocasiones, puede saltar
la alarma acustica indicando una dis-
minucién del O,, debido a un aumento
de la temperatura en la sala, por averia
del propio sistema o por una fuga de
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helio. Las medidas preventivas a tomar
son las siguientes:

* El operador parara inmediatamente
el equipo y procederé a sacar al pa-
ciente al exterior de la sala.

* El aumento de presion que se pro-
duciria en el interior de la sala pro-
vocaria el cierre de la puerta de una
forma brusca. Por este motivo, es
imprescindible que, al entrar en la
sala, la puerta se mantenga total-
mente abierta.

+ Desalojar la instalacion. No hay que
olvidar que antes de evacuar el ser-
vicio es obligacién del técnico salvar
la vida del paciente.

* Avisar inmediatamente al servicio
técnico de mantenimiento de |3
casa comercial correspondiente.

* En el caso de una fuga masiva de
helio hay que abandonar también
inmediatamente la sala de opera-
dor, puesto que, si la presion de
la sala aumentara y el sistema de
extraccion forzado de aire no fun-
cionara, podrian saltar los cristales
de los ventanales de visualizacion.

Todos los sistemas de seguridad,
detectores, elementos de extraccién de
emergencia de la camilla del paciente,
sistema de elevacion y expulsién de la
mesa, equipo de alarma, etc., estaran
siempre revisados, controlando su per-
fecto uso y en ningtin caso se obsta-
culizard su funcionamiento con otros
elementos tales como almohadillas,
sabanas o mantas. Por |a misma razoén,
la puerta de escape del bunker nunca
estara bloqueada por camas, camillas
0 carros, etc..

Para que el interior de la sala no se

convierta en un almaceén, solo perma-

e ——————
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neceran los equipos que se vayan a
usar y que sean compatibles con los
sistemas (equipos de anestesia, moni-
tores mesas de instrumentacion etc.)
y se les asignard una zona de esta-
cionamiento en el exterior de la sala
donde retirarlos, una vez finalizado su
empleo.

El personal adscrito a los servicios
de RM debe conocer y diferenciar
perfectamente los equipos de inte-
rrupcion eléctrica (setas) tanto los de
desconexion de la parte electrénica
como los de bajada del campo mag-
nético (Quench).

Los equipos de desconexién elec-
trénica se manejan con los mismos cri-
terios que cualquier aparato eléctrico
ante incendios, descargas eléctricas,
inundaciones, etc. teniendo en cuenta
que el equipo estd sometido a alta y
baja tension.

Los equipos de interrupcién del
campo magnético se deberan utilizar
cuando por accidente o descuido se
haya introducido en el campo algin
elemento ferromagnético que pueda
causar dafios a las personas. Entonces,
sera imprescindible bajar el campo
para liberar dicho elemento y minimi-
zar las posibles lesiones.

Las salas técnicas de estos servicios
deben estar dotadas de sistemas de
monitorizacion especificos (tempera-
tura y humedad), visibles en todo mo-
mento desde la consola del operador.
Se deben realizar visitas facultativas a
dicha sala diariamente, comprobando
la temperatura, humedad, nivel y pre-
sion del helio, y si el compresor estd
en funcionamiento. Como la sala ne-
cesita unas condiciones especfficas de
humedad y temperatura, ello obliga a
mantener unas revisiones frecuentes
de los sistemas de refrigeracion. No se

S ——

Es imprescindible
establecer
una adecuada
formacion
continuada del
personal que
desempena sus
labores en estos
puestos

puede transformar estas salas en un
almacén o trastero, dado el alto riesgo
eléctrico existente por la presencia de
multiples dispositivos electrénicos.

Todo personal adscrito a esta uni-
dad, como responsable de cuantos
accidentes o negligencias puedan
acontecer, debe estar perfectamente
cualificado y entrenado. El servicio de
prevencién de riesgos laborales es el
encargado de garantizar que cada uno
de los elementos dispuestos para la
prevencion de riesgos se encuentre en
perfecto estado de uso, debiendo con-
trolar periddicamente que se realizan
todas las maniobras con la suficiente
garantia de calidad técnica y asisten-
cial.

Por la complejidad y la rapida evo-
lucién de estas tecnologias, es im-
prescindible establecer una adecuada
formacién continuada del personal
que desempenia sus labores en estos
puestos.
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5. Conclusiones

1) Se entiende que siguiendo las re-
comendaciones dadas en este arti-
culo, se pueden evitar y/o contro-
lar los riesgos mas frecuentes que
se pueden dar en la aplicacién de
este tipo de técnicas de diagnostico
médico. No obstante, se recomien-
da que en los servicios de RM se
registren los accidentes e inciden-
tes que ocurran y se hagan llegar al
Servicio de Prevencion para que los
investigue y proponga soluciones
de caracter preventivo.

2) Dado que las exigencias son cada

vez mayores y estan continuamente
apareciendo en el mercado equipos
de mayores potencias y prestacio-
nes, se requiere por parte de los
fabricantes un esfuerzo para ofrecer
mayores garantias de seguridad y
una mayor informacion dell proce-
dimiento de operar, las limitaciones
y el programa de mantenimiento asi

como una informaciéon especifica
sobre los riesgos y la forma de evi-
tarlos y/o controlarlos. La tendencia
ha de ser la de comercializar equi-
pos, en lo posible, exentos de la
declaracién que implicarfa una au-
torizacién inicial de funcionamiento
de la instalacion, previo registro.

3) Hay que seguir efectuando medi-

ciones de los pardmetros fisicos o
variables que definen tanto del equi-
po como la potencial exposicion del
personal, sin que impliquen interfe-
rencias en el funcionamiento normal
de la instalacién y entendiendo que
modificaciones de la programacion
diaria pueden conllevar un costo
elevado. Al tiempo, hay que reali-
zar un esfuerzo por establecer unos
valores limite de referencia reales vy
seguros a partir de una correcta uti-
lizacion de estos equipos y sin que
implique riesgos en la exposicion del
personal, sin efectos para su salud y
seguridad ni a corto ni a largo plazo.
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